[bookmark: _GoBack]南通市疾病预防控制中心呼吸道多病原检测试剂盒采购项目需求
第一部分：产品性能指标 
1.预混合试剂（反应体系组份提前混合）减少实验人员体系配置工作
2.支持快速扩增，pcr上机反应总时间不超过60分钟（包含升降温全流程）
3.品牌试剂反应程序一致，不同病原试剂盒可以一台机器同时扩增，减少机器占用，提高工作效率
4.一人份试剂组合需至少包含呼吸道合胞病毒、腺病毒、偏肺病毒、鼻病毒、副流感病毒、普通冠状病毒、博卡病毒、肠道病毒、肺炎支原体、A族链球菌、百日咳和流感嗜血杆菌，可由多个病原试剂盒组成。
5.供应商需提供投标试剂（含整体包装）样品,该样品将作为评标的依据之一。
第二部分：售后服务
产品效期：到货后有效期至少6个月以上；产品有效期内发生的质量问题，所有费用由中选供应商承担。
第三部分：付款方式
产品分批供货，供货到采购人指定地点，验收合格后一个月内按当批次供货的数量按实结算。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。
第四部分：验收
一、验收要求
1.供应商须提供产品的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。
2.货物到达采购人指定现场前，应提前1天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据中选供应商提供的货物设备清单，进行现场验收；
3.中选供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，中选供应商承担所有责任。
二、验收标准
1.比选文件第三章“项目需求”中明确的标准和技术要求；
2.与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；
3.中选供应商随比选响应文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；
4.中选供应商在澄清比选响应文件时作出的承诺，经采购方确认后，将作为对货物的验收依据之一；
5.货物性能考核指标：不得低于上述货物验收标准中的指标。具体指标签订合同时根据比选文件和比选响应文件确定。
第五部分：采购数量及供货期
1.采购数量暂定250人份，最终以采购人通知为准，按实结算。
2.合同签订后7个日历天内供货50人份到采购人指定地点。剩余货物分批供货。根据采购人要求自接采购人供货通知后7个日历天内供货到采购人指定地点，产品有效期自到货后验收合格之日至少6个月以上

